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Kennzeichnungspflicht von digitalen Patientenaufnahmen
(Mit der Bitte um Weitergabe an die zustéandigen Mitarbeiter/innen)

Jeder Arzt, der Rontgenstrahlung am Menschen zur Untersuchung anwendet, ist gemaf 8§ 85 Abs. 1
des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) sowie nach § 127 StrlISchV (wie schon zuvor gemaf 8§ 28
der ehemaligen R6V) verpflichtet, zur Anwendung von Réntgenstrahlung am Menschen Aufzeich-
nungen anzufertigen und die erstellten Rontgenbilder bzw. digitale Bilddokumente entsprechend zu
kennzeichnen.

Dazu fuhrt 8 127 Abs. 2_StrISchV folgendes aus:

,Der Strahlenschutzverantwortliche hat daflr zu sorgen, dass bei der Aufbewahrung der
Aufzeichnungen nach 8§ 85 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes sowie bei der Aufbewahrung
von Personendaten, Rontgenbildern, digitalen Bilddaten und sonstigen Untersuchungsdaten auf
elektronischen Datentrdgern durch geeignete Mal3nhahmen sichergestellt ist, dass 1. der Urheber, der
Entstehungsort und der Entstehungszeitpunkt eindeutig erkennbar sind ...“.

AuRerdem wird in der (auch ab 2019 weiterhin gultigen) ,Richtlinie zu Arbeitsanweisungen und
Aufzeichnungspflichten nach den 8§ 18, 27, 28 und 36 der R6V und Bekanntmachung zum
Rontgenpass” vom September 2006 gefordert, dass bei den Angaben zur Anwendung von
Roéntgenstrahlung die Institution, in der die Untersuchung durchgefiihrt wurde, dokumentiert ist. Dazu
sollen die Vorgaben aus der Norm DIN 6827-5 zu Grunde gelegt werden (Abschnitt 4.3.2 der
Richtlinie).

Die ,Leitlinie der Bundesarztekammer zur Qualitdtssicherung in der Réntgendiagnostik* (verdffentlicht
2008) fuhrt hierzu folgendes aus: ,Die Bildidentifikation muss durch dauerhafte Angabe des Namens
und der Anschrift der ausfiihrenden Stelle, des Namens, Vornamens, Geburtdatums und Geschlechts
des Patienten und des Untersuchungsdatums erfolgen (DIN 6827-5, DIN V 6862-2). Bei Verwendung
digitaler Aufnahmesysteme sind diese Parameter eindeutig mit den digitalen Bilddatensatzen
basierend auf dem DICOM-Standard abzuspeichern und ggf. bei der Betrachtung darzustellen®.

Die DIN V 6862-2 ist im September 2019 durch die aktuelle DIN 6862-2:2019-09 ersetzt worden.
Diese gibt Vorgaben zur Identifizierung und Kennzeichnung von Bildaufzeichnungen in der digitalen
Radiographie, Durchleuchtung und Computertomographie. Sie bildet den Stand der Technik ab und
sollte fur die Erstellung digitaler Rontgenuntersuchungen zur Anwendung kommen. Die darin
enthaltene Tabelle 1 listet die fur die Identifikation des Patienten erforderlichen DICOM-HEADER-
Eintrage auf (Name, Geburtsdatum, Geschlecht etc.), die Tabelle 2 die erforderlichen Daten zur
Identifikation der ausfihrenden Stelle (Institution). Danach muss der Name der Institution in der
DICOM-HEADER-Zeile 0008,0080 erscheinen, die Postanschrift der Institution sollte in die Zeile
0008,0081 eingefugt bzw. programmiert werden. In der Zeile 0008,0081 muss zumindest eine
eindeutige Ortsangabe der Institution dokumentiert sein, sofern diese nicht bereits in Zeile 0008,0080
enthalten ist.

Die aktuelle DIN 6862-2:2019-09 soll nach Auffassung des Bundesumweltministeriums (Rund-
schreiben vom 28. Februar 2020) hinsichtlich der Pflicht zur elektronischen Aufzeichnung der
Strahlenexposition nach 8§ 114 (1) Nr.2 StrlSchV zugrunde gelegt werden. In § 195 StrISchV sind
verschiedene Ubergangsfristen zur Umsetzung dieser Verpflichtung geregelt. Diese Fristen richten
sich nach dem verwendeten Gerétetyp oder nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebnahme des
Geréates. Die Anforderungen gelten danach jeweils ab dem 1. Januar 2021 oder 2023.
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Fur noch offene Fragen steht Ihnen das Team der Arztlichen Stelle gern zur Verfligung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der
Arztekammer Niedersachsen unter: www.aekn.de => Arzt Spezial => Arztliche Stelle => Ansprechpartner
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